Warszawa, dnia 03 października 2008 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę komory laminarnej wraz z wyposażeniem dla CKiK MSWiA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż w dniu 03.10.2008 r.  otrzymał od jednego z potencjalnych Wykonawców pismo zawierające następujące pytanie:

„1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej z bezpiecznymi bokami szklanymi, które wraz z wbudowanym oświetleniem zapewniają poziom natężenia światła powyżej 1100 lux? Rozwiązanie zgodne z wymaganiami normy PN EN 12469:2000 Załącznik A, pkt. A. 7 i A.2.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w blat roboczy ze stali nierdzewnej z perforacjami zlokalizowanymi w przedniej i tylnej części, natomiast pełny w części roboczej? Blaty zapewniają zgodność z Załącznikiem F normy PN EN 12469:2000 oraz bardziej podatne na czyszczenie.

3. Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy 45 dni od daty zawarcia umowy?” 
Odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w cechy opisane w treści zapytań (pkt. 1 i 2 powyżej). Przypominamy, iż zaoferowane urządzenie musi posiadać znak CE i spełniać normy mikrobiologiczne bezpieczeństwa EN 12469:2000, potwierdzone kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą, (kopia za  zgodność z oryginałem). Certyfikat musi być dedykowany do oferowanego modelu komory  i dołączony do oferty. Nie będzie uznawane oświadczenie lub deklaracja producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne normą EN 12469: 2000. Ponadto oferowana komora laminarna musi spełniać wszystkie pozostałe parametry i cechy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Co do pytania zawartego w pkt. 3 powyżej, to Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 45 dni od daty zawarcia umowy, przy czym  faktura VAT powinna zostać doręczona Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.    
